
Poznámka ke kompatibilitě
�Než si aplikaci mylife CamAPS FX stáhnete, ověřte si, zda jsou váš chytrý telefon a používaná verze operačního 
systému s aplikací kompatibilní. 

	 �Minimální požadavky na operační systém pro používání aplikace mylife CamAPS FX najdete na webu 
https://camdiab.com/cz/faq.

	� Chytré telefony kompatibilní se senzorem FreeStyle Libre 3 / FreeStyle Libre 3 Plus: www.diabetescare.abbott/
support/manuals.html (viz dokument “Mobile Device & OS Compatibility”). Pokud chcete používat senzor FreeStyle 
Libre 3 Plus, musíte mít chytrý telefon s technologií NFC (komunikace na blízko).

�	 Chytré telefony kompatibilní se systémem Dexcom G6 CGM: www.dexcom.com/cs-CZ/compatibility/g6

More freedom. More confidence. With mylife.

Systém automatizovaného podávání inzulinu (AID) mylife Loop, který tvoří aplikace mylife CamAPS FX, 
inzulinová pumpa mylife YpsoPump a senzor FreeStyle Libre 3 Plus nebo Dexcom G6 CGM (kontinuální 
monitorování glukózy) je nyní dostupný pro telefony iPhone! 
Řízení léčby pomocí chytrého telefonu představuje budoucnost léčby diabetu. Lidem s diabetem 1. typu nyní 
nabízíme proto ještě větší svobodu volby. Aplikaci mylife CamAPS FX mohou používat v chytrém telefonu 
s operačním systémem iOS nebo Android. Aplikace, která zatím fungovala pouze v telefonech se systémem 
Android, je nyní dostupná i pro uživatele iPhonů. Tím se možnost využívat tuto technologii kompletně pouze 
prostřednictvím chytrého telefonu otevírá ještě více lidem.

Aplikace mylife CamAPS FX ve vašem iPhonu 
Informace a pokyny k iOS

Jak si stáhnout verzi aplikace mylife CamAPS FX pro iOS
Stáhněte si do svého iPhonu aplikaci mylife CamAPS FX (mmol/L) z obchodu 
Apple Store. Pro přímé stažení aplikace načtěte QR kód. Doporučujeme vypnout 
v nastavení obchodu Apple Store automatické aktualizace, aby aplikace mylife 
CamAPS FX fungovala bez problémů. mmol/L
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Nastavení upozornění

	� Časově citlivá upozornění: Musejí být v aplikaci 
mylife CamAPS FX zapnutá, aby se zobrazovala. 
– �Nastavení  CamAPS FX  Upozornění  
 Časově citlivá upozornění

	�� Tichý režim: Bočním tlačítkem vypnete zvuk 
všech upozornění včetně urgentního 
upozornění na nízkou hladinu.

	� Režim Soustředění/Nerušit: Vypnete zvuk všech 
upozornění včetně urgentního upozornění na 
nízkou hladinu, pokud není aplikace 
mylife CamAPS FX nastavená jako výjimka. 

	� Pokud nezadáte vlastní nastavení upozornění, 
aplikace bude pro všechna upozornění a pro 
osobní cílovou glykémii automaticky používat 
výchozí hodnoty.

Aktualizace aplikace

	� Automatické aplikace operačního systému iOS 
a aplikace: Může se stát, že aplikace přestane 
fungovat, dokud iPhone neodemknete nebo 
dokud aplikaci nespustíte znovu.

	� Vypněte automatické aktualizace systému iOS
– �Nastavení  Aktualizace softwaru  
 Automatické aktualizace

	� Vypněte automatické aktualizace aplikace
– �Nastavení  Aplikace  App Store  
 Aktualizace aplikací

– �Pozn.: Tím vypnete aktualizace všech aplikací, 
nejenom aplikace mylife CamAPS FX.

	�� Ovládání uživatelem: Uživatelé budou předem 
upozorněni, než bude vydána aktualizace, 
a budou se moci rozhodnout, kdy budou aplikaci 
aktualizovat.

Jak přejít z Androidu na iOS
Pokud chcete přejít z verze aplikace mylife CamAPS FX pro Android na verzi pro iOS (nebo naopak), zvažte 
následující informace.

	 Přechod si pečlivě naplánujte
Přechod si pečlivě naplánujte, aby se zálohovaly všechny důležité informace, přechod proběhl 
pokud možno bez problémů a nedošlo k přerušení léčby. Doporučujeme provést přechod 
ve spolupráci s vaším diabetologickým týmem. Pokud budete mít nějaké otázky nebo budete 
potřebovat pomoc, kontaktujte místní zákaznický servis.

	 Zálohování údajů
Než přejdete z Androidu na iOS, vytvořte zprávu ve formátu PDF s historickými údaji a uložte si 
ji, abyste nepřišli o žádné údaje. V této zprávě budete mít vy a váš diabetologický tým podrobný 
přehled všech nastavení, např. nastavení bolusového kalkulátoru, celkové denní dávky nebo osobní 
cílové glykémie. Podle vytvořené zprávy ve formátu PDF proveďte nastavení aplikace  
mylife CamAPS FX v novém chytrém telefonu.

	
	 Opětovné učení algoritmu

Bez ohledu na to, zda používáte iPhone nebo telefon s operačním systémem Android, přihlašujete 
se ke stejnému účtu aplikace mylife CamAPS FX. Algoritmus aplikace mylife CamAPS FX se bude 
muset při přechodu z Androidu na iOS znovu naučit vaši konkrétní potřebu inzulinu a pravidelnosti 
ve vašich údajích. Může trvat několik dnů, než algoritmus přizpůsobí podávání inzulinu plně vašim 
potřebám.

Než začnete nastavovat aplikaci mylife CamAPS FX v iPhonu, vymažte nejprve pumpu 
mylife YpsoPump a vysílač Dexcom G6 v nastaveních Bluetooth® v chytrém telefonu s operačním 
systémem Android (nebo naopak). Vymažte aplikaci mylife CamAPS FX ze starého chytrého telefonu.



Hlavní nabídka

Domovská obrazovka 

Aktuální hodnota glukózy ze senzoru

Aktivní osobní cílová glykémie

Profil glukózy ze senzoru

Záložka režimu Boost

Bolusový kalkulátor

Ikona dalších informací

Indikátor trendu a rozmezí glukózy ze senzoru

Ikona otočení obrazovky

Indikátor cílového rozmezí glukózy

Záložka režimu Ease-off

Přepínač režimu Auto mode

Kalibrace (pouze Dexcom)

Přehled obrazovky
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Upozornění: Obrázky produktů jsou pouze pro ilustraci. // mylife a YpsoPump jsou registrované ochranné známky společnosti Ypsomed AG v několika zemích. // 
CamAPS je registrovaná ochranná známka společnosti CamDiab Ltd. // Dexcom a Dexcom G6 jsou registrované ochranné známky společnosti Dexcom, Inc. 
ve Spojených státech amerických a případně v dalších zemích. // Ochranný kryt senzoru, FreeStyle, Libre a související značky jsou značky společnosti Abbott 
a jsou použity s jejím svolením. // Apple a iPhone jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a v dalších zemích a regionech. // Slovní 
značka a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc., a každé použití těchto známek společností Ypsomed je 
kryto licencí. // Ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. // Popisovaná novinka je dostupná ve vybraných zemích a je postupně zaváděna 
v dalších zemích. Její dostupnost je podmíněna schválením místními kontrolními úřady.

 Bezpečnostní informace ke zmíněným produktům naleznete na mylife-diabetescare.cz/bezpecnost.

Bolusový kalkulátor aplikace mylife CamAPS FX v telefonech iPhone

Posuvník

Zadaná hodnota sacharidů

1.	� Klepněte na symbol 
vidličky a nože dole 
uprostřed domovské 
obrazovky.

3.	� Klepnutím na Podat 
odešlete bolus do 
pumpy. 

2.	� Zadejte sacharidy. 
Zkontrolujte 
doporučený bolus 
a klepněte na Další.

4.	� Před podáním 
bolusu se spustí 
pětisekundové 
odpočítávání. Můžete 
ho zrušit klepnutím 
na Zrušit.
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